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 El aparato que se solicita debe ser capaz de poder cumplir los ensayos de 
aislamiento eléctrico seco y húmedo de la norma IEC 62108. 
 Las características solicitadas mínimas más importantes son: 
 
PARAMETRO VALOR 
Tensión  5000 V 
Rampas programables < 500 V/s 
 
El suministro debe incluir: 

- Hardware y software necesario para realizar el ensayo 
- Cualquier otro material que sea necesario para realizar el ensayo. 
- El material debe entregarse ya calibrado. 
- Entrega e instalación 
- Manuales de funcionamiento y formación 
- Garantía = 1 año. 

 
 


