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 El aparato que se solicita debe ser capaz de poder cumplir el ensayo de 
lanzamiento de granizo de la norma IEC 62108. 
 Las características solicitadas mínimas más importantes son: 
 
PARAMETRO VALOR 
Velocidad de lanzamiento 22,4 m/s +/-5% 
Diámetro bola de hielo 25,4 mm +/-5% 
Temperatura freezer -10ºC +/-5ºC 
Temperatura almacen bolas de hielo -4ºC +/-2ºC 
Precisión medida velocidad +/- 2% 
 
El suministro debe incluir: 

- Lanzador de hielo 
- Moldes para las bolas de hielo 
- Refrigerador o freezer para hacer las bolas de hielo 
- Contenedor para mantener las bolas de hielo, si necesario 
- Medidor de velocidad de las bolas de hielo 
- Hardware y software necesario para realizar el ensayo 
- Cualquier otro material que sea necesario para realizar el ensayo. 
- El material debe entregarse ya calibrado. 
- Entrega e instalación 
- Manuales de funcionamiento 
- Formación del personal 
- Garantía = 2 años. 

 
 


